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Развитие протонной FLASH-терапии, использующей пучки со сверхвысокой мощностью дозы, стимулирует разработку детекторов, пригодных для мониторинга больших импульсных токов.[1] Проведенные на ускорителе протонов ИЯИ РАН эксперименты [2] показали высокую линейность отклика в широком диапазоне токов нового детектора, регистрирующего световое излучение в тонком стеклянном радиаторе. Исследование временных характеристик сигналов этого детектора показало доминирование в этих сигналах черенковского излучения вторичных электронов. В данной работе с использованием кода GEANT4 [3] проведен расчетный анализ свойств данного детектора с целью его дальнейшего внедрения на установках протонной флэш-терапии. Исследованы параметры отклика прибора в зависимости от энергии падающего пучка, а также установлена линейная связь между откликом детектора и дозой в области пика Брэгга, что позволяет использовать прибор для косвенного контроля дозовых распределений.
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